
Cher client,  
 
Suite au problème identifié sur les électrodes 
adultes et enfants des DAE Philips HS1vous 
trouverez ci dessous une fiche abrégée, guide pour 
les Utilisateurs des DAE HeartStart HS1 

 
Cliquez ci dessous 

 

 
 

Ainsi qu'un courrier du fabricant Philips. 
Cliquez ci dessous  



  

 
 

Pour rappel, 

Un problème susceptible de présenter des risques pour les patients 

ou les utilisateurs a été identifié. Les électrodes M5071A (adulte) et 

M5072A (nourrisson/enfant) à utiliser avec les défibrillateurs 

automatisés externes (DAE) HS1 Grand Public peuvent présenter un 

décollement du gel et une réduction de la surface du gel. 
 

Cliquez ci dessous pour accéder au courrier de 
Mars 2022 



 

 
VOUS ETES CONCERNES SI VOUS DISPOSEZ D'UN 

DAE PHILIPS HS1 



 

 


