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Tests réalisés sur balance Silk Slim blanca, résolution 1g, dans un bac en plastique Bastos 27 x 27 
x 5 cm avec une eau déminéralisée ONYX-ARDEA à 25°C . 
 
Quantité d'eau utilisée : 0.5 litres. 
 
 
Mesure des poids des gants avant immersion sur 5 gants de la marque Robé Médical : 
- 5 gants Robé Médical secs : poids 22 grammes 
  
 
Après immersion simultanée des 10 gants dans l'eau et égouttage  : 
- 5 gants Robé Médical humides : poids 179 grammes 
 
 
Soit une absorption en eau de :  
- 157 grammes pour les 5 gants Robé Médical 
 
 
Pour un rapport d'absorption (poids en eau / poids des gants) de: 
- 157g / 22 = 7,136 soit 714 % d'absorption pour les gants Robé Médical 
 
Résultats :  
 
Les gants testés disposent, dans les conditions de l'expérience, d'une capacité d'absorption de 
714% . 
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